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ВАКУУММЕТР КОМБИНИРОВАННЫЙ 

(ТЕРМОПАРНЫЙ / ТЕРМОРЕЗИСТОРНЫЙ) 

 ЦИФРОВОЙ БЛОКИРОВОЧНЫЙ  

АВ 3526 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ! 
 

 Прежде чем включать приобретенный Вами прибор, убедительно 
просим Вас ознакомиться с настоящим техническим описанием и 
инструкцией по эксплуатации, а также условиями гарантийного 
обслуживания. Это позволит Вам получить информацию, связанную с 
конструктивными особенностями прибора и максимально быстро 
приступить к его эффективной эксплуатации. 

 

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  

 

 Вакуумметр комбинированный (термопарный / терморезисторный) цифровой 

блокировочный АВ 3526 поставляется потребителю в следующей комплектации: 

 
Таблица 1. 

Комплект поставки вакуумметра комбинированного цифрового АВ 3526.  

№ 

п/п 
Наименование 

Единицы  

измерения 
Кол-во Примечания 

1. 

Вакуумметр 

комбинированный цифровой 

блокировочный АВ 3526 

шт. 1 

 

2. 

Кабель соединительный 

3 м 

АВ 35-ПМТ2 

шт. 1 

Предназначен для подключения 

манометрических преобразователей 

ПМТ-2, ПМТ-4М и аналогичных 

3. 

Кабель соединительный  

3 м 

АВ 35-ПМТ6 * 
шт. 1 

Предназначен для подключения 

манометрических преобразователей 

ПМТ-6-3М-1 и аналогичных к 

вакуумметру 

4. 

Кабель соединительный 

сетевой 1,8-2,0 м 

АВ 3401-К2  

шт. 1 

Предназначен для подключения 

вакуумметра к сети переменного тока 

(220 В, 50 Гц) 

5. 
Техническое описание и 

инструкция по эксплуатации  
шт. 1 

 

6. Тара упаковочная комплект 1  

* - По желанию Заказчика в комплект может быть поставлен кабель для подключения 

других манометрических преобразователей: VSP841 или ZJ52 (соответствующая 

комплектация должна быть указана в договоре на поставку изделия). 
 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ 

 

2.1. Вакуумметр комбинированный цифровой АВ 3526 блокировочный является средством 

технологического контроля и предназначен для измерения давления сухого воздуха в 

диапазоне: 

- термопарным манометрическим преобразователем - от 2×10-1_ 2×10-4 Торр; 

- терморезисторным манометрическим преобразователем - от 7.6×102 до 8×10-4 Торр. 
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Одновременно может работать только один преобразователь: или термопарный, или 

терморезисторный. 

Допускается использование вакуумметра для измерения давления других газов с учетом 

пересчетных коэффициентов для этих газов. Пересчетные коэффициенты для некоторых 

газов указаны в Приложениях 6, 7. 

2.2. Вакуумметр АВ 3526 позволяет управлять внешними устройствами различного 

назначения с помощью встроенных реле, пороги включения / отключения которых 

настраиваются пользователем (всего в вакуумметре 2 канала блокировки).  

2.3. Вакуумметр АВ 3526 эксплуатируется в комплекте с термопарными манометрическими 

преобразователями ПМТ-2, ПМТ-4М или аналогичными, или с терморезисторными 

манометрическими преобразователями ПМТ-6-3, ПМТ-6-3М-1, VSP841, ZJ52 или 

аналогичными (терморезисторная часть). 

2.4. Вакуумметр может эксплуатироваться в лабораторных и производственных 

помещениях при соблюдении следующих условий: 

– температура окружающей среды: от 10оС до 40оС; 

– относительная влажность воздуха: не более 80%; 

– питание прибора осуществляется от сети переменного тока с частотой 50 ± 0.5 Гц и 

напряжением 220±20 В 

 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

 Основными функциональными особенностями комбинированного (термопарного / 

терморезисторного) вакуумметра АВ 3526 являются: 

 Возможность измерения остаточного давления термопарным или терморезисторным 

преобразователями; 

 Расширенный диапазон измерений термопарного канала (2×10-1_ 2×10-4 Торр); 

 Наличие режима автоматической установки тока нагревательного элемента 

термопарного манометрического преобразователя; 

 система стабилизации тока нагревательного элемента термопарного 

манометрического преобразователя, что обеспечивает высокую стабильность 

измерений давления в вакуумной камере и позволяет избежать периодической 

подстройки тока накала; 

 Расширенный диапазон измерений терморезисторного канала измерения (7,6×102 - 

8×10-4 Торр); 

 Режим автоматической калибровки терморезисторного манометрического 

преобразователя (при атмосферном давлении и в области низких остаточных 

давлений); 

 Возможность подключения внешнего регистрирующего прибора, позволяющего 

производить измерения и осуществлять запись величины давления благодаря 

наличию аналогового выхода 0-10 В; 

 Наличие двух каналов блокировки, каждый из которых позволяет осуществлять 

управление внешними устройствами – включение/отключение внешнего устройства 

происходит при достижении заданного пользователем порога срабатывания 

(значения остаточного давления в вакуумной камере) 
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

4.1. Основные технические характеристики комбинированного вакуумметра АВ 3526 

приведены ниже: 

 

Диапазон измеряемых давлений, Торр:  

- термопарная часть 2×10-1 – 2×10-4 

- терморезисторная часть 7.6×102 – 8× 10-4 

Манометрические преобразователи, используемые c 

вакуумметром: 

 

- термопарный ПМТ-2, ПМТ-4М 

- терморезисторный ПМТ-6-3,  

ПМТ-6-3М-1, 

VSP841, VSP842, 

ZJ52 

Типовое значение погрешности измерения давления, %: (*)  

- термопарная часть  

в диапазоне 2×10-1 10-1 – 1×10-3 не более 30 

в диапазоне 1× 10-3 – 2×10-4 не более 50 

- терморезисторная часть  

в диапазоне 1×101 – 1 × 10-3 Торр 40 

в остальном диапазоне  60 

Минимальное сопротивление нагрузки аналогового выхода  

0-10В, Ом: 

 

104 

Количество каналов блокировки: 2 

Максимальный ток, коммутируемый реле канала блокировки,  

переменный ток 50 Гц, А: 

 

1 

Максимальное напряжение, коммутируемое реле канала 

блокировки, переменный ток 50 Гц, В: 

 

220 

Максимальный ток, коммутируемый реле канала блокировки,  

постоянный ток, А: 

 

1 

Максимальное напряжение, коммутируемое реле канала 

блокировки, постоянное, В: 

 

28 

Напряжение питания (сеть переменного тока, 50±0.5 Гц), В:  220±20 

Потребляемая мощность, Вт: не более 25 

Длина кабеля соединительного для подключения 

манометрического преобразователя, м (**): 

 

3 

Длина кабеля соединительного для подключения вакуумметра к 

сети переменного тока, м (**): 

 

1,8-2,0 

Масса, не более, кг: 2,5 

Время непрерывной работы в нормальных условиях, час: не ограничено 

Средний ресурс, час: 50000 

 
Примечания: 

(*) Абсолютное значение погрешности измерения давления не нормируется 

(**) Длина кабеля может отличаться от указанной, если это оговорено условиями поставки. 

 

4.2. Электрическая изоляция сетевой цепи вакуумметра относительно корпуса выдерживает 

без пробоя испытательное напряжение переменного тока с эффективным значением 

1,5 кВ в нормальных условиях. Сопротивление изоляции указанной цепи вакуумметра 

относительно корпуса не менее 50 МОм. 
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4.3. Подключение внешнего исполнительного устройства, потребляющего больший ток, чем 

указан в п.4.1. настоящего технического описания, может привести к выходу из строя 

реле каналов блокировки. При необходимости коммутации токов, превышающих 

максимальное значение, указанное в п.4.1. настоящего технического описания, следует 

использовать дополнительные реле. 

 

ВНИМАНИЕ! ВЫХОД ПРИБОРА ИЗ СТРОЯ ВСЛЕДСТВИЕ ПРЕВЫШЕНИЯ 

НАГРУЗОЧНОЙ НОРМЫ РЕЛЕ БЛОКИРОВОЧНЫХ КАНАЛОВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА. 

 

4.4. Превышение нормы нагрузки аналоговых выходов 0-10 В, предназначенных для 

подключения внешнего измерительного прибора, может привести к выходу прибора из 

строя.  

 

ВНИМАНИЕ! ВЫХОД ПРИБОРА ИЗ СТРОЯ ВСЛЕДСТВИЕ ПРЕВЫШЕНИЯ 

НАГРУЗОЧНОЙ НОРМЫ АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДОВ 0-10 В НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА. 

 

5. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

 

5.1. ТЕРМОПАРНЫЙ МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
 

 Термопарный манометрический преобразователь конструктивно состоит из 

нагревательного элемента и измерительной термопары, спай которой находится в 

непосредственном контакте с нагревательным элементом. Измерение величины 

остаточного давления в вакуумной камере термопарным манометрическим 

преобразователем основано на принципе определения измерительной термопарой 

температуры нагревательного элемента, которая зависит от теплопроводности газа и, 

соответственно, от его давления в обследуемом объеме. Ток через нагревательный элемент 

преобразователя в процессе измерения поддерживается постоянным. 

 Таким образом, при условии постоянства тока, протекающего через нагревательный 

элемент, его температура однозначно связана с величиной теплопроводности окружающего 

газа и, соответственно, с величиной остаточного давления в вакуумной камере. При 

понижении давления теплопроводность газа уменьшается, температура нагревательного 

элемента увеличивается. Следовательно, увеличивается и электродвижущая сила 

термопары манометрического преобразователя. По известной зависимости 

термоэлектродвижущей силы от давления газа (градуировочной кривой) определяется 

давление в обследуемой вакуумной системе. Точность измерений, основанных на 

описанном методе, позволяет регистрировать изменения остаточного давления в диапазоне 

2×10-1 – 2×10-4 Торр. 

 Электронная схема вакуумметра обеспечивает функционирование преобразователя в 

заданных режимах, а также ряд дополнительных сервисных функций: 

– формирует напряжения питания и позволяет осуществлять регулировку тока 

нагревательного элемента манометрического преобразователя, а также обеспечивает его 

стабилизацию; 

– осуществляет измерение термоэлектродвижущей силы термопары манометрического 

преобразователя и усиление измеренного сигнала, который затем индицируется на 

цифровом индикаторе; 

– формирует аналоговый сигнал 0-10 В на выходе вакуумметра, пропорциональный 

величине электродвижущей силы измерительной термопары для регистрации величины 
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остаточного давления в вакуумной камере на внешнем регистрирующем приборе 

(вольтметре, осциллографе, самопишущем приборе и т.п.); 

– осуществляет возможность управления внешними исполнительными устройствами (по 

двум каналам блокировки) в зависимости от величины остаточного давления в 

обследуемом объеме.  

 

 

5.2. ТЕРМОРЕЗИСТОРН МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
 

Конструктивно терморезисторный манометрический преобразователь состоит из 

нагревателя (который является чувствительным элементом преобразователя), 

размещенного в корпусе, который вакуумно-плотно присоединен к вакуумному объему. 

Нагреватель представляет собой тонкую металлическую (W или Ni, Pt в коррозионно-

стойком исполнении) проволоку. Нагреватель смонтирован на электрических гермовводах, 

которые могут быть уплотнены с помощью FKM или керамического изолятора (в 

высоковакуумном исполнении манометрических преобразователей). 

В процессе проведения измерения остаточного давления рабочая температура 

нагревателя поддерживается постоянной за счет внешнего источника питания. Отвод тепла 

от нагревателя осуществляется через газовую среду (остаточную атмосферу). 

Интенсивность отвода тепла зависит от теплопроводности остаточной атмосферы, которая, 

в свою очередь, зависит от давления. При уменьшении остаточного давления 

теплопроводность остаточной атмосферы уменьшается, при повышении – увеличивается. 

Следовательно, в первом случае для поддержания постоянной температуры нагревателя 

требуется меньшая мощность, чем во втором.  

При изменении остаточного давления происходит изменения температуры 

нагревателя (и, соответственно, его сопротивления). Нагреватель включен в мостовую 

схему, позволяющую точно отслеживать отклонения сопротивления от заданного. По 

сигналу разбаланса моста прибор увеличивает или уменьшает напряжение питания 

нагревателя, поддерживая постоянными сопротивление и температуру нагревателя. 

Величина напряжения, необходимого для компенсации разбаланса моста, является, таким 

образом, мерой остаточного давления. По известной градуировочной кривой прибор 

рассчитывает величину давления.  

 Электронная схема вакуумметра обеспечивает функционирование преобразователя в 

заданных режимах, а также ряд дополнительных сервисных функций: 

– формирует напряжения питания и по сигналу разбаланса моста прибор увеличивает или 

уменьшает напряжение питания нагревателя, поддерживая постоянными сопротивление и 

температуру нагревателя; 

– осуществляет измерение напряжения, необходимого для разбаланса моста, его 

преобразование в давление, которое затем индицируется на цифровом индикаторе; 

– формирует аналоговый сигнал 0-10 В на выходе вакуумметра, пропорциональный 

величине электродвижущей силы измерительной термопары для регистрации величины 

остаточного давления в вакуумной камере на внешнем регистрирующем приборе 

(вольтметре, осциллографе, самопишущем приборе и т.п.); 

– осуществляет возможность управления внешними исполнительными устройствами (по 

двум каналам блокировки) в зависимости от величины остаточного давления в 

обследуемом объеме.  
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6. КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

6.1. Вакуумметр АВ 3526 имеет один измерительный канал, для работы с термопарныными 

манометрическими преобразователями ПМТ-2, ПМТ-4М или с терморезисторными 

манометрическими преобразователями ПМТ-6-3, ПМТ-6-3М-1, VSP841, ZJ52 и 

аналогичными.  

6.2. Конструктивно вакуумметр АВ 3526 может быть выполнен в настольном или 

панельном варианте. Корпус вакуумметра состоит из верхней и нижней частей, 

изготовленных из пластмассы, а также передней и задней панелей. Фиксация верхней и 

нижней частей друг с другом обеспечивается посредством 4-х винтов, закрытых 

декоративными заглушками. На боковых поверхностях вакуумметра расположены 

гарантийные наклейки, не позволяющие разобрать корпус без нарушения их 

целостности. 

Панельный вариант вакуумметра реализуется с использованием комплекта для 

панельного монтажа (поставляется отдельно). Габаритные размеры для монтажа 

вакуумметра в панельном варианте приведены в Приложении 4. 

 

ВНИМАНИЕ! РАЗБОРКА КОРПУСА ВАКУУММЕТРА ПОТРЕБИТЕЛЕМ В ПЕРИОД 

ГАРАНТИЙНОГО СРОКА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ПРИВОДИТ К 

АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.  

 

6.3. На передней панели вакуумметра (рис.1) расположены органы управления, на задней 

панели (рис.2) – разъемы для присоединения кабелей, необходимых при эксплуатации 

прибора. На переднюю и заднюю панель нанесены надписи и символы, поясняющие 

назначение органов управления и разъемов.  
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Рис.1.  

Общий вид передней панели и органы управления вакуумметра АВ 3526 

1 - Цифровой индикатор; 2 – Сетевой выключатель («СЕТЬ»); 3- кнопка «КАЛИБРОВКА »; 4- 

кнопка «КАЛИБРОВКА »; 5 – Индикатор единиц измерения; 6- Кнопка «БЛОКИРОВКИ»;  7, 8 -

 Светодиодные индикаторы срабатывания реле Р1 и Р2 каналов блокировки. 
 

 

 
 

Рис.2. 

Общий вид задней панели вакуумметра АВ 3526 

1 - Разъем подключения сетевого кабеля прибора к сети переменного тока 220 В, 50 Гц; 2 -  Плавкая вставка 

(предохранитель) 1 А, встроенная в разъем для подключения сетевого кабеля;3 – Разъем «БЛОКИРОВКИ», 

предназначенный для подключения внешних устройств к исполнительным реле каналов блокировки; 4 -

 Разъем «ДАТЧИК ПМТ» для подключения манометрического преобразователя; 5 - Разъем «ВЫХОД 0-10 В» 

(аналоговый выход 0-10 В); 6 - Разъем «RS232». 

 

6.4. На передней панели прибора расположены (рис.1): 

– цифровой жидкокристаллический индикатор (поз.1) предназначенный для индикации 

измеряемого давления, а также другой необходимой информации (в том числе при 

установке порогов срабатывания реле каналов блокировки); 

– выключатель «СЕТЬ» (поз.2) со встроенным светодиодным индикатором, 

предназначенный для включения и выключения прибора; 
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– кнопки «КАЛИБРОВКА » (поз.3) и «КАЛИБРОВКА » (поз.4), предназначенные 

для калибровки прибора (кнопки поз.3 и поз.4 используются также при установке 

порогов срабатывания реле каналов блокировки, см. п.13 настоящего технического 

описания); 

– кнопка «ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ» (поз.5), предназначенная для выбора единиц 

измерения, в которых будет индицироваться измеряемое остаточное давление (Торр, 

Па, мбар), кнопка «ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ» используется также при установке 

порогов срабатывания реле каналов блокировки (см. п.13 настоящего технического 

описания). 

– кнопка «БЛОКИРОВКИ» (поз.6), предназначенная для входа/выхода в режим 

настройки порогов срабатывания реле каналов блокировки и выбора 

соответствующих реле для настройки. 

– светодиодные индикаторы срабатывания реле каналов блокировки реле Р1 и Р2 

терморезисторной части прибора (поз.7, 8), предназначенные для визуального 

контроля состояния блокировочных реле Р1 и Р2. 

6.5. На задней панели прибора расположены (рис.2): 

– разъем “СЕТЬ ~ 220 В” (поз.1) для подключения кабеля питания прибора к сети 

переменного тока 220 В, 50 Гц; 

– плавкая вставка (предохранитель) «1 А» (поз.2), встроенная в разъем “СЕТЬ ~ 220 В” 

(поз.1); 

– разъем «БЛОКИРОВКИ» (поз.3), предназначенный для подключения внешних 

устройств к исполнительным реле каналов блокировки.  

– разъем “ДАТЧИК ПМТ” (поз.4) для подключения термопарного или 

терморезисторного манометрического преобразователя; 

– разъем “ВЫХОД 0-10 В” (поз.5) - аналоговые выходы, предназначенные для 

измерения или записи величины измеряемого давления на внешнем регистрирующем 

приборе; 

– разъем «RS232» (поз.6), предназначенные для съема данных с вакуумметра на 

компьютер (модификация с RS232 поставляется по заказу, в стандартном исполнении 

разъем «RS232» отсутствует); 

 

6.6. Схемы распайки разъемов вакуумметра АВ3526 и соответствующих кабелей приведены 

в разделе 8 настоящего технического описания. 

 

 

7. МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

 

7.1. ТЕРМОПАРНЫЕ МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
 

7.1.1. Манометрические термопарные преобразователи ПМТ-2 и ПМТ-4М имеют 

следующие габаритные размеры: Ø34х265 мм и Ø33х110 мм соответственно. Термопара 

и нагревательный элемент манометрического преобразователя ПМТ-2 смонтированы в 

стеклянной колбе, преобразователя ПМТ-4М – в тонкостенной металлической колбе. 

Для присоединения к обследуемому объему преобразователи ПМТ-2 и ПМТ-4М имеют 

штенгель диаметром 16.3 мм и 14.5 мм соответственно. Оба преобразователя имеют 

типовой октальный цоколь и одинаковую цоколевку: выводы 1 и 6 – термопара 

(хромель и копель соответственно); выводы 3 и 8 – нагревательный элемент 

манометрического преобразователя. 

7.1.2. При использовании термопарных манометрических преобразователей других марок 

руководствуйтесь инструкцией по их эксплуатации.  

http://www.avacuum.ru/


Вакуумметр комбинированный (термопарный/ терморезисторный) цифровой АВ3526 стр.11, страниц 33 

ООО «АВАКС-Т» 194064 г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.10, лит.К, к.121 

Тел.: +7 (812) 702 82 28, Факс: +7 (812) 372 55 45, e-mail: info@avacuum.ru, cайт: http://www.avacuum.ru 
 

7.1.3. Градуировочные кривые для пересчета термоэ.д.с. в величину давления для 

термопарных манометрических преобразователей ПМТ-2 и ПМТ-4М приведены в 

Приложении 4. 

7.1.4. При длительной эксплуатации манометрического преобразователя, особенно в 

условиях его загрязнения парами масла, необходимо периодически проверять 

калибровку термопарного манометрического преобразователя по методике, изложенной 

в разделе 10 настоящего описания и, при необходимости, корректировать величину тока 

нагревателя. 

 

7.2. ТЕРМОРЕЗИСТОРНЫЕ МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

 

7.2.1. Манометрические терморезисторные преобразователи ПМТ-6-3 и ПМТ-6-3М-1 

имеют тонкостенный цилиндрический корпус внешним диаметром 18 мм, 

изготовленный из нержавеющей стали. Габаритные размеры преобразователей ПМТ-6-

3, ПМТ-6-3М-1 – Ø29×138,5 мм.  Манометрический преобразователь присоединяется к 

вакуумному объему посредством грибкового (компрессионного) соединения. Для 

присоединения преобразователей ПМТ-6-3, ПМТ-6-3М-1 к прибору используется 

кабель АВ 35-ПМТ6. 

7.2.2. Компактные манометрические терморезисторные преобразователи VSP841 

присоединяются к вакуумной системе посредством быстроразъемного соединения ISO-

KF16. Манометрические терморезисторные преобразователи VSP842 присоединяются к 

вакуумной системе посредством грибкового (компрессионного) соединения или 

резьбового 1/8 NPT. Для присоединения преобразователей VSP841, VSP842 к прибору 

используется кабель АВ35-VSP84. 

7.2.3. Манометрические терморезисторные преобразователи ZJ52 присоединяется к 

вакуумному объему посредством грибкового (компрессионного) соединения. Есть 

также фланцевые варианты исполнения ZJ52. ZJ52 снабжены октальным разъемом и 

подключаются к вакуумметру кабелем  АВ35-ZJ52. 

7.2.4. При использовании терморезисторных манометрических преобразователей других 

марок руководствуйтесь инструкцией по их эксплуатации.  

7.2.5. При длительной эксплуатации манометрического преобразователя, особенно в 

условиях его загрязнения парами масла, необходимо периодически проверять 

калибровку терморезисторного манометрического преобразователя. 

 

 

8. СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЕЙ И РАСПАЙКИ РАЗЪЕМОВ 

 

8.1. Схема распайки разъема «ДАТЧИК ПМТ» вакуумметра АВ3526 и электрические схемы 

кабелей, предназначенных для подключения термопарных манометрических 

преобразователей, приведена на рис.3. а терморезисторных манометрических 

преобразователей, приведена на рис.4. 

 

 
DB9F

ДАТЧИК ПМТ
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Рис.3.  
Электрическая схема кабеля АВ35-ПМТ2, предназначенного для подключения манометрических 

преобразователей ПМТ-2, ПМТ-4М 
 

 

 

Рис. 4а.  
Электрическая схема кабеля АВ 35-ПМТ6, предназначенного для подключения манометрических 

преобразователей ПМТ-6-3, ПМТ-6-3М-1 

 
Рис. 4б.  

Электрическая схема кабеля АВ35-VSP84, предназначенного для подключения манометрических 

преобразователей VSP841 

 
Рис. 4в.  

Электрическая схема кабеля АВ35-ZJ52, предназначенного для подключения манометрических 

преобразователей ZJ52 
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8.2. Схема распайки разъема “ВЫХОД 0-10 В” вакуумметра АВ3526 приведена на рис.5.  

8.3. Схема распайки разъема “БЛОКИРОВКИ” приведена на рис.6. 

 

 
 

Рис.5. 
Схема распайки разъема “ВЫХОД 0-10 В” вакуумметра АВ3526. 

 

 
 

а) Электрическая схема присоединения реле к контактам разъема «БЛОКИРОВКИ» 
 

 
 

б) Расположение контактов разъема DB15M «БЛОКИРОВКИ» 
 

Рис.6. 
Схема распайки расположения контактов разъема «БЛОКИРОВКИ» вакуумметра АВ3526 
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9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

9.1. К работе с вакуумметром допускаются лица, изучившие настоящую инструкцию, 

инструкцию по технике безопасности при работе с электроустановками и прошедшие 

инструктаж по безопасности труда на рабочем месте. 

9.2. При работе с вакуумметром обслуживающий персонал должен руководствоваться 

общими правилами безопасности при работе с электрическими установками. 

9.3. Прибор должен быть подключен к однофазной трехпроводной электрической сети ~220 

В 50 Гц с заземляющим проводом. Перед началом эксплуатации прибора необходимо 

убедиться в исправности электрической сети, к которой подключается прибор, а также 

проверить наличие и исправность заземления. 

9.4. Во избежание поражения электрическим током запрещается работать с прибором при 

разобранном корпусе, а также при наличии повреждений соединительных кабелей. 

9.5. При проведении ремонтных работ необходимо соблюдать требования правил техники 

безопасности при работе с электроустановками напряжением свыше 1000 В. 

9.6. Не рекомендуется отсоединять разъем с терморезисторного манометрического 

преобразователя при включенном в сеть приборе.  
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10. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 

10.1. Произведите внешний осмотр прибора, убедитесь в отсутствии механических 

повреждений, целостности пломб, гарантийных наклеек и комплектности прибора.  

10.2. Не располагайте прибор вблизи нагревающихся частей оборудования, а также в зоне 

воздействия сильных электромагнитных полей. 

10.3. Установить выключатель “СЕТЬ” (поз.1 рис.2) - в положение, соответствующее 

выключенному состоянию прибора; 

10.4. Подключите прибор к однофазной трехпроводной электрической сети ~220 В 50 Гц с 

заземляющим проводом используя кабель АВ 3401-К2. Заземление прибора 

обеспечивается через заземляющий контакт сетевого разъема. 

 

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕРЕНИЕ ПРИБОРОМ НИЗКИХ ОСТАТОЧНЫХ ДАВЛЕНИЙ НЕ 

ГАРАНТИРУЕТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРИБОР НЕ ЗАЗЕМЛЕН. 

 

10.5. Присоедините манометрический преобразователь (термопарный или 

терморезисторный) соответствующим кабелем к разъему “ДАТЧИК ПМТ”, поз.4 рис.2. 

10.6. Включите прибор нажатием клавишу “СЕТЬ”. На индикатор на короткое время 

выводится приветствие, затем на 2 сек выводится тип датчика. Если отображенный 

после приветствия тип датчика не соответствует подключенному необходимо провести 

процедуру установки типа датчика в соответствии с п.10.7, 10.8.  

 

ВНИМАНИЕ! ОДНОВРЕМЕННО ПРИБОР МОЖЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО С ОДНИМ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ. 

 

10.7. Для переключения типа манометрического преобразователя - термопарный или 

терморезисторный - нажмите и удерживайте более 3 сек кнопку “Единицы измерения”. 

Прибор переключится с  термопарного на терморезисторный преобразователь или 

наоборот. 

10.8 При работе с терморезисторным преобразователем необходимо выбрать тип 

терморезисторного преобразователя (ПМТ-6, VSP841 или ZJ52). Для этого необходимо 

выключить прибор и спустя несколько секунд включить его с нажатой кнопкой 

“Единицы измерения”. На дисплей будет выведено мигающее название типа датчика. 

Последовательными нажатиями кнопок “Калибровка” (поз.3 и 4. рис1) выберете датчик 

и подтвердите выбор нажатием на кнопку “Единицы измерения” (поз.5. рис1) 

10.7. Произведите калибровку манометрического преобразователя в соответствии с п.11 

настоящего технического описания.  

10.8. После проверки прибора выключите его, нажав клавишу «СЕТЬ» (поз.2 рис.1). 
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11. КАЛИБРОВКА МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
 

11.1. КАЛИБРОВКА ТЕРМОПАРНОГО МАНОМЕТРИЧЕСКОГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ТОКА 

НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА МАНОМЕТРИЧЕСКОГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ) 

 

11.1.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

11.1.1.1. Вакуумметр АВ3526 позволяет производить определение тока нагревательного 

элемента термопарных манометрических преобразователей в ручном или 

автоматическом режиме. Определение тока нагревательного элемента термопарных 

манометрических преобразователей в автоматическом режиме производится в 

соответствие с п.11.2 настоящего технического описания. Определение тока 

нагревательного элемента термопарных манометрических преобразователей в ручном 

режиме производится в соответствие с п.11.3 настоящего технического описания. 

11.1.1.2. Определение величины тока нагревательного элемента термопарного 

манометрического преобразователя, который необходимо поддерживать постоянным в 

процессе измерения остаточного давления, производится при остаточных давлениях, 

заведомо меньших, чем 10-4 Торр. Это означает, что манометрический преобразователь 

должен быть запаян после предварительной откачки, или вакуумно-плотно присоединен 

к вакуумному объему, который откачан до давлений меньших, чем 10-4 Торр. 

11.1.1.3. Стеклянный баллон преобразователей ПМТ-2 откачан на заводе-изготовителе до 

давлений 10-4–10-5 Торр, что позволяет осуществить проверку работоспособности 

вакуумметра с преобразователем ПМТ-2 до вскрытия баллона преобразователя. 

11.1.1.4. Основной принцип калибровки тока нагревательного элемента манометрического 

преобразователя заключается в следующем: необходимо установить такой ток 

нагревательного элемента, который соответствует термоэ.д.с. термопары, равной 10 мВ 

(при давлениях меньших, чем 10-4 Торр). 

 

ВНИМАНИЕ! КАЛИБРОВКА ТЕРМОПАРНОГО МАНОМЕТРИЧЕСКОГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПРИ БОЛЕЕ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ ПРИВЕДЕТ К ТОМУ, ЧТО 

ОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ БУДЕТ ИЗМЕРЯТЬСЯ НЕКОРРЕКТНО. 

 

11.1.2. КАЛИБРОВКА ТЕРМОПАРНОГО МАНОМЕТРИЧЕСКОГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 
 

11.1.2.1. Присоедините манометрический преобразователь и включите прибор в 

соответствии с п.10 настоящего технического описания. Убедитесь, что соблюдены 

условия, при которых должна производиться калибровка в соответствии с п.11 

настоящего технического описания. 

11.1.2.2. Нажмите одновременно кнопки «ТОК НАГРЕВАТЕЛЯ» поз.3 и поз.4 (рис.1). 

Прибор перейдет в режим автоматической калибровки. На цифровом индикаторе (поз.1 

рис.1) появится надпись «КАЛИБРОВКА /». 

11.1.2.3. Так как тепловые манометрические преобразователи (в том числе термопарные) 

построены на принципе использования теплопроводности газа, они обладают 

достаточно большой инерционностью. Вследствие этого процесс автоматической 

калибровки может занять от 1 до 3 минут. Длительный процесс калибровки не 

свидетельствует о неисправности прибора. 
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ВНИМАНИЕ! ПРОЦЕСС АВТОМАТИЧЕСКОЙ КАЛИБРОВКИ МОЖЕТ 

ПРОИСХОДИТЬ НЕКОРРЕКТНО ПРИ ПЛОХОМ КОНТАКТЕ КАБЕЛЯ С 

МАНОМЕТРИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ, ПРИ ДАВЛЕНИИ В КАМЕРЕ, НЕ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕМ УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ КАЛИБРОВКИ (см. п.11), А 

ТАКЖЕ ПРИ НЕИСПРАВНОМ МАНОМЕТРИЧЕСКОМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ. ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕРЬТЕ КОНТАКТЫ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ. 

 

11.1.2.4. Процесс калибровки закончится автоматически. После завершения калибровки на 

индикаторе появится надпись « < 2e-4 Торр » (или соответствующее значение 

минимального измеряемого давления в Па или мбар в зависимости от единиц 

измерения, выбранных кнопкой «ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ»), что свидетельствует о 

том, что давление в системе меньше, чем 2×10-4 Торр. 

11.1.2.5. Выход из процесса автоматической калибровки может быть осуществлен 

принудительно: для этого следует нажать кнопку «ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ». Процесс 

автоматической калибровки прекратится, а в качестве тока нагревательного элемента 

будет использовано значение, полученное при предыдущей калибровке. 

11.1.2.6. После завершения процесса калибровки прибор с манометрическим 

преобразователем готовы к использованию.  

11.1.2.7. Значение тока нагревательного элемента и соответствующее значение термоэ.д.с. 

термопары можно вывести на индикатор, нажав однократно любую из кнопок «ТОК 

НАГРЕВАТЕЛЯ» поз.3 и поз.4 (рис.1). Для возврата в режим индикации остаточного 

давления необходимо нажать ту же кнопку, которая использована для входа в режим 

индикации тока нагревательного элемента. 

11.1.2.8. Полученное значение тока равно рабочему току накала нагревательного элемента 

для данного манометрического преобразователя. Запомните или запишите полученное 

значение и используйте его при дальнейшей работе с этим манометрическим 

преобразователем (например, при необходимости ручной установки тока 

нагревательного элемента). При использовании другого манометрического 

преобразователя необходимо повторить процесс калибровки (определения тока 

нагревательного элемента) по вышеописанной методике. 

 

ВНИМАНИЕ! ВЕЛИЧИНА ТОКА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ТЕРМОПАРНОГО 

МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗЛИЧНА. ПОЭТОМУ 

НЕОБХОДИМО КАЛИБРОВАТЬ КАЖДЫЙ МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ МОЖЕТ 

ИЗМЕРЯТЬСЯ НЕКОРРЕКТНО. 

 

11.1.3. КАЛИБРОВКА ТЕРМОПАРНОГО МАНОМЕТРИЧЕСКОГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ 
 

11.1.3.1. Присоедините манометрический преобразователь и включите прибор в 

соответствии с п.10 настоящего технического описания. Убедитесь, что соблюдены 

условия, при которых должна производиться калибровка в соответствии с п.11 

настоящего технического описания. 

11.1.3.2. Вакуумметр АВ3562 имеет следующие режимы индикации: 

– режим индикации остаточного давления (основной режим); 

– режим индикации тока нагревательного элемента преобразователя (вход/выход в 

режим осуществляется нажатием кнопки «ТОК НАГРЕВАТЕЛЯ ▲», на индикатор 

выводится текущее значение тока нагревательного элемента); 
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– режим индикации э.д.с. термопары преобразователя (вход/выход в режим 

осуществляется нажатием кнопки «ТОК НАГРЕВАТЕЛЯ ▼», на индикатор 

выводится текущее значение э.д.с. термопары преобразователя). 

11.1.3.3. Установка тока нагревательного элемента преобразователя в ручном режиме 

может производиться: 

– с индикацией тока нагревательного элемента преобразователя (используется в том 

случае, когда ток нагревательного элемента преобразователя уже известен); 

– с индикацией э.д.с. термопары преобразователя (используется в том случае, когда ток 

нагревательного элемента преобразователя неизвестен) 

11.1.3.4. Для установки тока нагревательного элемента преобразователя с индикацией тока 

проделайте последовательно следующие операции: 

– нажмите кнопку «ТОК НАГРЕВАТЕЛЯ ▲» (на экран индикатора будет выведено 

текущее значение тока нагревательного элемента преобразователя); 

– нажмите кнопку «ТОК НАГРЕВАТЕЛЯ ▼» (прибор войдет в режим ручной 

калибровки, на индикаторе начнет мигать текущий ток нагревателя); 

– кнопками «ТОК НАГРЕВАТЕЛЯ ▲» или «ТОК НАГРЕВАТЕЛЯ ▼» установите 

требуемое значение тока (однократное нажатие указанных кнопок увеличивает или 

уменьшает соответственно ток на единицу младшего разряда, удержание кнопки 

приводит к увеличению скорости изменения тока); 

– выход из режима ручной калибровки осуществляется автоматически (если с органами 

управления прибора в течение 15 секунд не производилось никаких действий); 

– принудительное завершение процесса калибровки с сохранением предыдущего 

(старого) значения тока осуществляется нажатием кнопки «ЕДИНИЦЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ». 

11.1.3.5. Установка тока нагревательного элемента преобразователя с индикацией э.д.с. 

термопары преобразователя используется для определения заранее неизвестного тока 

нагревательного элемента. На индикатор выводится текущее значение термоэ.д.с, а 

задачей оператора является подбор тока нагревательного элемента, при котором 

величина термоэ.д.с. будет равна 10 мВ. Для проведения калибровки проделайте 

последовательно следующие операции: 

– нажмите кнопку «ТОК НАГРЕВАТЕЛЯ ▼» (на экран индикатора будет выведено 

текущее значение э.д.с. термопары преобразователя); 

– нажмите кнопку «ТОК НАГРЕВАТЕЛЯ ▲» (прибор войдет в режим ручной 

калибровки, на индикаторе начнет мигать термоэ.д.с.); 

– изменяя кнопками «ТОК НАГРЕВАТЕЛЯ ▲» или «ТОК НАГРЕВАТЕЛЯ ▼» ток 

нагревательного элемента преобразователя, установите значение термоэ.д.с., равное 

10 мВ (однократное нажатие указанных кнопок увеличивает или уменьшает 

соответственно ток на единицу младшего разряда, удержание кнопки приводит к 

увеличению скорости изменения тока); 

– выход из режима ручной калибровки осуществляется автоматически (если с органами 

управления прибора в течение 15 секунд не производилось никаких действий); 

– принудительное завершение процесса калибровки с сохранением предыдущего 

(старого) значения тока осуществляется нажатием кнопки «ЕДИНИЦЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ». 

– для того, чтобы вывести на индикатор значение установленного тока, нажмите 

кнопку «ТОК НАГРЕВАТЕЛЯ ▲» (при повторном нажатии этой кнопки прибор 

вернется в режим индикации давления) 

11.1.3.6. При ручной калибровке тока нагревательного элемента учитывайте, что тепловые 

манометрические преобразователи (в том числе термопарные) построены на принципе 

использования теплопроводности газа, и поэтому они обладают достаточно большой 

инерционностью.  
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11.1.3.7. Полученное при калибровке значение тока равно рабочему току накала 

нагревательного элемента манометрического преобразователя. Запомните или 

запишите полученное значение и используйте его при дальнейшей работе с этим 

манометрическим преобразователем. При использовании другого манометрического 

преобразователя повторите процесс определения тока накала его нагревательного 

элемента по вышеописанной методике. 

 

11.1.4. УСТАНОВКА ТОКА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ТЕРМОПАРНОГО 

МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
 

11.1.4.1 В некоторых случаях величина тока нагревательного элемента известна заранее: 

например, в тех случаях, когда преобразователь поставляется в не откачанном виде (в 

этом случае величина рабочего тока нагревательного элемента указана на баллоне 

(корпусе) преобразователя), а также в тех случаях, когда калибровка 

манометрического преобразователя проведена ранее. 

11.1.4.2. В случае, когда величина тока нагревательного элемента известна, для ее 

установки используйте процедуру, описанную в п.11.3.4 настоящего технического 

описания. 

 

11.2. КАЛИБРОВКА ТЕРМОРЕЗИСТОРНОГО МАНОМЕТРИЧЕСКОГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ  

 

11.2.1. Вакуумметр АВ3526 обеспечивает калибровку терморезисторных манометрических 

преобразователей в автоматическом режиме.  

11.2.2. Калибровка терморезисторного преобразователя производится в двух точках: при 

атмосферном давлении и при остаточном давлении в откачиваемом объеме менее 10-4 

Торр. 

11.2.3. Присоедините манометрический преобразователь и включите прибор в соответствии 

с п.10 настоящего технического описания. Убедитесь, давление в откачиваемом объеме 

соответствует атмосферному. Подождите  15-20мин. 

11.2.4. Нажмите и удерживайте более 3 секунд кнопку «КАЛИБРОВКА » поз.13 (рис.1). 

Прибор перейдет в режим автоматической калибровки манометрического 

преобразователя по атмосферному давлению. На цифровом индикаторе (поз.1 рис.1) 

появится надпись «ВЕРХНИЙ ПОРОГ». 

11.2.5. Откачайте объем, к которому присоединен манометрический преобразователь. 

Убедитесь, давление в откачиваемом объеме менее 10-4 Торр. Подождите  15-20мин. 

11.2.6. Нажмите и удерживайте более 3 секунд кнопку «КАЛИБРОВКА » поз.14 (рис.1). 

Прибор перейдет в режим автоматической калибровки манометрического 

преобразователя в области низких остаточных давлений. На цифровом индикаторе 

(поз.1 рис.1) появится надпись «НИЖНИЙ ПОРОГ». 

 

ВНИМАНИЕ! ПРОЦЕСС АВТОМАТИЧЕСКОЙ КАЛИБРОВКИ МОЖЕТ 

ПРОИСХОДИТЬ НЕКОРРЕКТНО ПРИ ПЛОХОМ КОНТАКТЕ КАБЕЛЯ С 

МАНОМЕТРИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ, ПРИ ДАВЛЕНИИ В КАМЕРЕ, НЕ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕМ УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ КАЛИБРОВКИ, А ТАКЖЕ ПРИ 

НЕИСПРАВНОМ МАНОМЕТРИЧЕСКОМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ. ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕРЬТЕ КОНТАКТЫ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ. 

 

11.2.7. После завершения процесса калибровки по атмосферному давлению и в области 

низких остаточных давлений прибор с манометрическим преобразователем готовы к 

использованию.  
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ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ КАЛИБРОВКА ТЕРМОРЕЗИСТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НЕ 

ПРОВЕДЕНА ИЛИ ПРОВЕДЕНА НЕКОРРЕКТНО, ОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ МОЖЕТ 

ИЗМЕРЯТЬСЯ С ВЫСОКОЙ ПОГРЕШНОСТЬЮ. 

 

 

12. ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ОБСЛЕДУЕМОМ ОБЪЕМЕ 

 

12.1. ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ОБСЛЕДУЕМОМ ОБЪЕМЕ С ПОМОЩЬЮ 

ТЕРМОПАРНОГО МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

 

12.1.1. Присоедините манометрический преобразователь вакуумно - плотно к 

обследуемому объему. Соедините кабелем АВ 35-ПМТ2 манометрический 

преобразователь с разъемом “ДАТЧИК ПМТ” (поз.4 рис.2) прибора АВ 3526. При 

использовании преобразователей со стеклянной колбой предварительно отрежьте 

часть запаянной колбы вблизи места перетяжки. 

12.1.2. Включите прибор нажатием кнопки “СЕТЬ”. 

12.2.3. Убедитесь, что прибор настроен на работу с терморезисторным преобразователем 

(см п.10.6 раздела “ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ” настоящего технического описания). 

12.1.4. Установите рабочий ток накала нагревательного элемента манометрического 

преобразователя в соответствии с п.11, п.12 настоящего технического описания.  

12.1.5. Рабочий ток накала нагревательного элемента манометрического преобразователя 

ПМТ-2 должен быть определен заранее по методике, изложенной в предыдущем 

разделе (п.11). В случае использования преобразователей других типов, 

руководствуйтесь прилагаемой к ним инструкцией по эксплуатации. 

12.1.6. В режиме измерения величина остаточного давления в откачиваемом объеме 

выводится на индикатор. Единицы измерения, в которых измеряется давления, могут 

быть изменены последовательным нажатием кнопки «ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ» 

поз.5 рис.1. Доступные варианты: Торр, Па, мбар. 

 

ВНИМАНИЕ! ПРИ ДАВЛЕНИЯХ, БОЛЬШИХ 2 × 10-1 Торр НА ЭКРАН 

ИНДИКАТОРА ВЫВОДИТСЯ НАДПИСЬ «ПМТ-2». ПРИ ДАВЛЕНИЯХ НИЖЕ 2 × 10-4 

Торр НА ЭКРАН ИНДИКАТОРА ВЫВОДИТСЯ НАДПИСЬ «< 2 × 10-4 Торр» (или то же 

давление в Па или мбар, в зависимости от выбранных единиц измерения) 

 

12.1.7. По окончании использования вакуумметра выключите прибор кнопкой “СЕТЬ”. 

 

 

12.2. ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ОБСЛЕДУЕМОМ ОБЪЕМЕ С ПОМОЩЬЮ 

ТЕРМОРЕЗИСТОРНОГО МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

 

12.2.1. Присоедините манометрический преобразователь вакуумно - плотно к 

обследуемому объему. Соедините манометрический преобразователь с разъемом 

“ДАТЧИК ПМТ” кабелем из комплекта поставки (поз.4 рис.2). 

12.2.2. Включите прибор нажатием кнопки “СЕТЬ”. 

12.2.3. Убедитесь, что прибор настроен на работу с терморезисторным преобразователем 

(см п.10.6 раздела “ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ” настоящего технического описания). 

12.2.4. Проведите калибровку терморезисторного манометрического преобразователя в 

соответствии с разделом 11 настоящего технического описания.  

12.2.5. В режиме измерения величина остаточного давления в откачиваемом объеме 

выводится на индикатор. Единицы измерения, в которых измеряется давления, могут 
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быть изменены последовательным нажатием кнопки «ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ» 

поз.5 рис.1. Доступные варианты: Торр, Па, мбар. 

 

ВНИМАНИЕ! ПРИ ДАВЛЕНИЯХ НИЖЕ 8.0×10-4 Торр НА ЭКРАН ИНДИКАТОРА 

ВЫВОДИТСЯ НАДПИСЬ «<8.0×10-4 Торр» (или 1.1×10-1 Па, 1.1×10-3 мБар, в 

зависимости от выбранных единиц измерения). 

 

12.2.6. По окончании использования вакуумметра выключите прибор кнопкой “СЕТЬ”. 

 

 

13. РЕГИСТРАЦИЯ ВЕЛИЧИНЫ ДАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ВНЕШНЕГО РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ПРИБОРА (КАЛИБРОВКА 

АНАЛОГОВОГО ВЫХОДА) 

 

13.2. Для регистрации величины давления с использованием внешнего регистрирующего 

прибора (вольтметра, осциллографа, самопишущего прибора и т.п.) необходимо 

подключить вход такого прибора к контактам разъема “ВЫХОД 0-10 В”, 

расположенного на задней панели прибора, в соответствии с цоколевкой, 

приведенной в разделе 8. 

13.3. Порядок работы с вакуумметром, к которому подключен внешний 

регистрирующий прибор, аналогичен процедуре, описанной в разделах 10, 11,-13.1, 

13.2. 

13.4. Напряжение на аналоговом выходе вакуумметра АВ3526 пересчитывается в 

величину остаточного давления по следующим формулам: 

 

для термопарного 

манометрического 

преобразователя  
P=10 (0.375·U-b)

 (1) 

для терморезисторного 

манометрического 

преобразователя  
P=10 (0.875·U-d)

 (2) 

 

где: 

P – давление в обследуемом объеме (в Торр, Па или мбар, в зависимости от выбора 

величины b или d); 

U – величина напряжения на аналоговом выходе прибора; 

b – коэффициент для термопарного измерительного канала, величина которого 

выбирается из таблицы 2. 

d – коэффициент для терморезисторного измерительного канала, величина 

которого выбирается из таблицы 2. 

 
Таблица 2. 

Значения коэффициентов b (для термопарного канала) и d (для терморезисторного канала) аналогового 

выхода вакуумметра АВ3526. 

Единицы измерения Торр мбар Па 

Величина b (термопарного пребр.) 4.07 3.95 1.95 

Величина d (терморезисторного пребр.) 4.88 4.75 2.75 
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13.5. График зависимости величины напряжения на аналоговом выходе прибора от 

давления в обследуемом объеме приведены на рис.8 (для термопарного и 

терморезисторного измерительных каналов). 

 

 
Рис.8а. 

График зависимости напряжения на аналоговом выходе вакуумметра АВ3526 

 от величины давления в обследуемом объеме (для термопарного преобразователя ) 
 

 

 
Рис.8б. 

График зависимости напряжения на аналоговом выходе вакуумметра АВ3526  

от величины давления в обследуемом объеме (для терморезисторного преобразователя ) 
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14. НАСТРОЙКА ПОРОГОВ СРАБАТЫВАНИЯ РЕЛЕ КАНАЛОВ БЛОКИРОВКИ 

 

14.1. Прибор имеет 2 канала блокировки, т.е. 2 реле (Р1 и Р2), которые могут управлять 

внешними устройствами при достижении установленного оператором значения 

остаточного давления (для каждого реле эти величины устанавливаются отдельно).  

14.2. Присоединение внешних устройств к контактам реле Р1, Р2 осуществляется в 

соответствии со схемой распайки разъема «БЛОКИРОВКИ», приведенной на рис.5 

настоящего технического описания. 

14.3. Для каждого реле необходимо установить 2 порога: порог срабатывания (включения) 

и порог отпускания (отключения), причем пороги срабатывания и отпускания не 

должны иметь слишком близкие значения (в противном случае, при случайном 

изменении остаточного давления, возможны многократные включения/отключения 

реле). Кроме того, величина порога срабатывания (включения) должна быть меньше 

величины порога отпускания (отключения). 

 

ВНИМАНИЕ: МНОГОКРАТНЫЕ СРАБАТЫВАНИЯ РЕЛЕ КАНАЛОВ 

БЛОКИРОВКИ ВСЛЕДСТВИЕ НЕВЕРНО УСТАНОВЛЕННЫХ ПОРОГОВ 

СРАБАТЫВАНИЯ НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О НЕИСПРАВНОСТИ ПРИБОРА. 

 

14.4. При установке порогов срабатывания реле каналов блокировки используются 

следующие органы управления: 

– Кнопка «БЛОКИРОВКИ» (поз.6 рис.1), c помощью которой осуществляется вход в 

режим настройки порогов срабатывания реле каналов блокировки, а также выбор 

соответствующих реле для настройки. Нажатие кнопки «БЛОКИРОВКИ» переводит 

вакуумметр в режим настройки порогов срабатывания реле. При последовательном 

нажатии кнопки «БЛОКИРОВКИ» на индикатор прибора будут поочередно выведены 

значения порогов срабатывания всех реле каналов блокировки. Если после нажатия 

кнопки «БЛОКИРОВКИ» пользователь в течение 15 сек не предпримет никаких 

действий, вакуумметр вернется в режим измерения остаточного давления, при 

этом изменения, введенные оператором, не будут сохранены. Также выход из 

режима установки порогов срабатывания без сохранения изменений произойдет после 

продолжительного (более 3 сек) нажатия кнопки «БЛОКИРОВКИ». 

– Кнопки «ТОК НАГРЕВАТЕЛЯ ▲», «ТОК НАГРЕВАТЕЛЯ ▼» (поз.3, 4 рис.1), с 

помощью которых в режиме установки порогов срабатывания производится установка 

мантиссы и показателя степени давления (P = М  10N, М – мантисса, N – показатель 

степени). Однократное нажатие кнопок «ТОК НАГРЕВАТЕЛЯ ▲», 

«ТОК НАГРЕВАТЕЛЯ ▼» увеличивает или уменьшает мантиссу или показатель 

степени на единицу младшего разряда, удержание кнопки приводит к увеличению 

скорости изменения мантиссы или показателя степени. 

– Кнопка «ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ» (поз.5 рис.1), с помощью которой при вводе 

порогов срабатывания происходит переключение между режимом ввода мантиссы и 

режимом ввода показателя степени.  

14.5. В режиме установки порогов срабатывания/отпускания реле блокировочных каналов 

(т.е. после нажатия кнопки «БЛОКИРОВКИ») основные функции кнопок 

«ТОК НАГРЕВАТЕЛЯ ▲», «ТОК НАГРЕВАТЕЛЯ ▼» и «ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ» 

отключены – невозможно установить ток нагревателя термопарного преобразователя, 

изменить единицы измерения и др. Установка порогов срабатывания реле 

осуществляется в тех единицах, которые были выбраны перед нажатием кнопки 

«БЛОКИРОВКИ». После выхода прибора в режим измерения давления, функции 
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кнопок «ТОК НАГРЕВАТЕЛЯ ▲», «ТОК НАГРЕВАТЕЛЯ ▼» и «ЕДИНИЦЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ» снова становятся доступны. 

14.6. Для установки порогов включения/отключения реле необходимо проделать 

следующие операции: 

14.6.1. Кратковременно нажмите кнопку «БЛОКИРОВКИ». Вакуумметр перейдет в режим 

ввода порогов включения/отключения реле каналов блокировки. На экран индикатора 

будет выведено значение давления, соответствующее порогу включения реле Р1: 

 

Р1Н:    МеN     Торр (Па, мбар) 

 

где Р1Н – порог включения реле Р1; 

М – мантисса 

N – показатель степени 

Торр (или Па, или мбар) – единицы измерения, в которых производится установка 

порога, указываются черточкой на последнем сегменте индикатора напротив 

соответствующей надписи (установка порогов срабатывания реле 

осуществляется в тех единицах, которые были выбраны перед нажатием кнопки 

«БЛОКИРОВКИ»)  

После вывода на экран индикатора, мантисса М мигает, что показывает возможность ее 

изменения пользователем.  

15.6.2. Введите желаемое значение мантиссы М, используя кнопки 

«ТОК НАГРЕВАТЕЛЯ ▲», «ТОК НАГРЕВАТЕЛЯ ▼» в соответствии с п.15.4 

настоящего технического описания.  

14.6.3. Для перехода в режим ввода показателя степени N однократно нажмите кнопку 

«ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ». Мантисса М прекратит мигать, начнет мигать показатель 

степени N, что показывает возможность его изменения пользователем. 

14.6.4. Введите желаемое значение показателя степени N, используя кнопки 

«ТОК НАГРЕВАТЕЛЯ ▲», «ТОК НАГРЕВАТЕЛЯ ▼» в соответствии с п.15.4 

настоящего технического описания. 

14.6.5. Для завершения ввода порога включения Р1Н однократно нажмите кнопку 

«БЛОКИРОВКИ». 

14.6.6. После нажатия кнопки «БЛОКИРОВКИ» на экран индикатора будет выведено 

значение давления, соответствующее порогу выключения (отпускания) реле Р1: 

 

Р1В:  МеN     Торр (Па, мбар), 
 

где Р1В – порог выключения реле Р1.  

 

Установите мантиссу и показатель степени порога выключения реле Р1, проделав 

операции, аналогичные описанным в п.15.6.2 – 15.6.4. 

14.6.7. Для завершения ввода порога включения Р1В однократно нажмите кнопку 

«БЛОКИРОВКИ». 

14.6.8. После завершения ввода порогов включения и отключения реле:  

– Если пороги введены некорректно (т.е. величина порога отпускания (выключения) 

меньше величины порога срабатывания (включения)), на экран индикатора будет 

выведено сообщение «Р1В<Р1Н error». Затем, после нажатия кнопки 

«БЛОКИРОВКИ», пользователю будет предложено ввести пороги срабатывания реле 

еще раз;  

– Если пороги включения были введены пользователем корректно, на экране 

индикатора появится служебное сообщение «Р1 OK?». Пользователь может 

предпринять следующие действия: 
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*> Для сохранения введенных значений порогов Р1 в памяти вакуумметра 

однократно нажать кнопку «БЛОКИРОВКИ». После сохранения значений, прибор 

перейдет к вводу порогов включения/отключения следующего реле (Р2); 

*> *> Для выхода из режима установки порогов включения/отключения реле 

без сохранения изменений, сделанных для порогов реле Р1 - нажать 

продолжительно (более 3 сек) кнопку «БЛОКИРОВКИ»; 

*> Для выхода из режима установки порогов включения/отключения реле 

без сохранения изменений, сделанных для порогов реле Р1 - не предпринимать 

никаких действий (не нажимать кнопки прибора) в течение 15 сек. 

14.7. Ввод порогов срабатывания/отпускания реле Р2 производится аналогично процедуре, 

описанной в п.15.6. После ввода порогов срабатывания реле Р1 последовательно 

вводятся пороги срабатывания реле Р2. 

14.8. Во время работы вакуумметра контроль срабатывания реле каналов блокировки 

осуществляется по включению/выключению светодиодов Р1, Р2 (поз.8, 9 рис.1). 

14.9. Реле Р1 и Р2 термопарного канала готовы к работе сразу после включения прибора.  

14.10. Установки порогов срабатывания, предустановленные изготовителем, приведены в 

табл.3: 

  

 

Таблица 3.  

Предустановленные пороги срабатывания/отпускания 

№ Пороги срабатывания/отпускания Давление, Торр 
1. Р1H порог включения (срабатывания) 5  10-3 
2. Р1В порог отключения (отпускания) 6  10-3 
3. Р2H порог включения (срабатывания) 5  10-3 
4. Р2В порог отключения (отпускания) 6  10-3 

 

 

15. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

15.1. К операциям технического обслуживания прибора потребителем относятся: 

профилактический осмотр, замена предохранителя, проверка работоспособности 

прибора и манометрических преобразователей. 

15.2. Профилактический осмотр проводится после каждых 1000 часов эксплуатации. Целью 

работ, связанных с проведением профилактического осмотра является проверка: 

- отсутствия механических повреждений; 

- качества крепления органов управления и коммутирующих разъемов к панелям 

вакуумметра; 

- состояния соединительных проводов и кабелей. 

15.3. Предохранитель (вставка плавкая) номиналом 1 А (5×20 мм) находится в специальном 

отсеке сетевого разъема (поз.2 рис.2), расположенного на задней панели вакуумметра. 

Для замены предохранителя отключите прибор от сети 220 В 50 Гц, извлеките 

держатель с предохранителем из специального отсека сетевого разъема. Удалите 

неисправный предохранитель и разместите в держателе новый. Держатель с новым 

предохранителем вставьте в специальный отсек разъема питания.  

 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПРИБОРЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, 

РАССЧИТАННЫЕ НА ДРУГИЕ ТОКИ. В СЛУЧАЕ ВЫХОДА ПРИБОРА ИЗ СТРОЯ 

ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ДРУГОГО НОМИНАЛА 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ СЧИТАЮТСЯ 

АННУЛИРОВАННЫМИ. 
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15.4. Проверка работоспособности прибора и манометрических преобразователей 

производится согласно методике, описанной в разделе 11, а также согласно описанию и 

инструкции по эксплуатации, прилагаемой к терморезисторному манометрическому 

преобразователю. 

15.5. Запрещается эксплуатация прибора со следующими неисправностями и дефектами: 

наличие механических повреждений корпуса, нарушена надежная фиксация органов 

управления и коммутационных разъемов, нарушена изоляция соединительных кабелей. 

При обнаружении указанных дефектов, а также при отрицательных результатах 

проверки работоспособности вакуумметр подлежит ремонту.  

 

16. ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ 

 

16.1. Упаковка вакуумметра производится в комплект тары. Прибор АВ3526, компоненты, 

входящие в комплект поставки, и техническая документация помещается в картонную 

коробку с плотным заполнением пространства между стенками и прибором 

прокладками из амортизирующего материала. После завершения процессов укладки 

коробка закрывается, запечатывается клеевой лентой и пломбируется наклейкой 

изготовителя. 

16.2. На упаковочной коробке нанесены надписи и символы, которыми следует 

руководствоваться при транспортировке и хранении. Транспортирование прибора 

осуществляется с учетом предосторожностей, указанных на упаковке. Прибор должен 

транспортироваться в условиях, не превышающих заданных предельных значений: 

температура окружающей среды от -40оС до +40оС, относительная влажность воздуха 

не более 95%. 

16.3. Допускается транспортировка прибора всеми видами транспорта при условии защиты 

от механических повреждений, прямого воздействия атмосферных осадков, пыли и 

солнечных лучей. 

16.4. Прибор до ввода в эксплуатацию следует хранить в отапливаемом помещении в 

упаковке изготовителя при температурах окружающего воздуха 5-40оС и относительной 

влажности не более 80%. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров 

кислот, щелочей, органических растворителей, а также агрессивных газов, вызывающих 

коррозию. 

16.5. Повреждение прибора при транспортировке не является основанием для проведения 

гарантийного ремонта. 

 

 

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 

 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения 

непринципиального характера в конструкцию и схему прибора без отражения их в 

техническом описании и инструкции по эксплуатации. 

 

 Права интеллектуальной собственности на разработку и выпуск  терморезисторного 

цифрового блокировочного вакуумметра АВ 3526 принадлежат ООО «АВАКС-Т». 

Приобретая вакуумметр, покупатель соглашается с тем, что он не будет предпринимать 

действий, связанных с копированием прибора или его частей с целью продажи и получения 

коммерческой прибыли. Такие действия, предпринятые без письменного разрешения 

ООО «АВАКС-Т», будут расценены как нарушение прав ООО «АВАКС-Т» на 

интеллектуальную собственность и преследоваться в соответствии с нормами Российского 

и международного законодательства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ 

 

 

Вакуумметр комбинированный цифровой АВ 3526 заводской номер 

№_________________, изготовленный ООО «АВАКС-Т» 

«_____»_______________20___г. соответствует техническим характеристикам, 

изложенным в настоящем техническом описании и инструкции по эксплуатации; а также 

техническим требованиям, предъявляемым к электроизмерительным приборам и 

средствам технологического контроля. Указанный прибор признан годным для 

эксплуатации отделом технического контроля ООО «АВАКС-Т». 

 Вакуумметр комбинированный цифровой АВ 3526 упакован 

«______»________________20___г. в тару в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к хранению и транспортировке изделия. 

 

Подписи лиц, ответственных за приемку: 

 

 

 

Контролер:______________________________ 

 

 

Нач. ОТК:_______________________________ 

 

 

 

 

М.П.                                                                       «______»________________20__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

1. Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик вакуумметра 

АВ 3526 параметрам, приведенным в настоящем техническом описании при соблюдении 

потребителем правил ввода в эксплуатацию и текущей эксплуатации изделия, 

установленных инструкции по эксплуатации. 

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия, установленный изготовителем, составляет 12 

месяцев с момента поставки изделия потребителю, но не более 36 месяцев с момента 

выпуска изделия, зафиксированного в разделе «Свидетельство о приемке и упаковке» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

3. Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно 

устранить выявленные дефекты или заменить вышедшие из строя части вакуумметра 

либо весь вакуумметр целиком за исключением случаев, упомянутых в п.4 Приложения 2 

настоящего технического описания и инструкции по эксплуатации. 

4. Гарантия изготовителя не распространяется на изделие в следующих случаях: 

- В случае нарушения потребителем условий хранения, транспортировки и эксплуатации 

изделия, установленных техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, в том 

числе подключением к источникам питания, отличным от упомянутых в инструкции по 

эксплуатации; 

- В случае модификации изделия или его частей, не санкционированных производителем; 

- В случае нарушения сохранности гарантийных пломб и наклеек без согласования с 

производителем; 

- В случае наличия механических повреждений изделия, возникших после поставки изделия 

потребителю, в том числе возникших вследствие транспортировки; 

- При наличии следов ремонта или наладки неуполномоченным сервисным центром или 

попыток неквалифицированного вмешательства в конструкцию или схемы изделия, 

- В случае если дефект, повреждение или неисправность вызваны действием неодолимых 

сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями 

потребителя; 

- В случае если обнаружены следы попадания внутрь изделия посторонних предметов, 

веществ, жидкостей. 

5. Гарантия изготовителя не распространяется на расходные материалы (предохранители, 

разъемы) и манометрические преобразователи. 

6. В случае проведения изготовителем гарантийного ремонта изделия, гарантийный срок 

продлевается на период, в течение которого изготовитель осуществлял ремонт изделия. 

7. Транспортные расходы по доставке прибора в гарантийный ремонт и обратно несет 

потребитель, если иное не оговорено условиями договора поставки. 

8. Разработчиком и изготовителем прибора АВ 3526 является: 

 

Почтовый адрес:      194223 г. Санкт-Петербург 

ул. Курчатова, д.10, лит.К, к.121 

ООО «АВАКС-Т» 

Электронная почта:  info@avacuum.ru 

Телефон:                   +7 (812) 702 82 28 

Факс:                         +7 (812) 372 55 45 

 
ВНИМАНИЕ! 
В случае изменения контактных данных ООО «АВАКС-Т» всю необходимую информацию о 
способах связи Вы всегда сможете найти на нашем сайте http://www.avacuum.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

 

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ 

 

1. В случае выявления неисправности вакуумметра АВ 3526 в период гарантийного срока 

потребитель должен составить акт, в котором должна быть отражена следующая 

информация: 

- заводской номер прибора, даты выпуска и ввода в эксплуатацию; 

- наличие и целостность пломб изготовителя; 

- описание характера дефекта, особенностей его проявления и режимов эксплуатации 

прибора, при которых выявленный дефект проявляется; 

- название организации - потребителя и ее реквизиты, включая информацию, 

необходимую для связи (адрес, факс, телефон, адрес электронной почты). 

 

2. Потребитель несет ответственность за достоверность информации, изложенной в акте. 

Информация, изложенная в акте, должна быть подтверждена подписями ответственных 

лиц и печатью потребителя. Составленный акт должен быть приложен к прибору при 

передаче его изготовителю для гарантийного ремонта или передан уполномоченному 

представителю изготовителя, если таковой осуществляет гарантийный ремонт 

непосредственно у потребителя. 

 

3. Для ускорения принятия решения изготовителем о необходимости гарантийного ремонта 

информация, изложенная в составленном потребителем акте, должна быть сообщена 

изготовителю любым из доступных способов: по почте, электронной почте, по факсу, 

телефону, через интернет-сайт.  

 

Почтовый адрес:      194223 г. Санкт-Петербург 

ул. Курчатова, д.10, лит.К, к.121 

ООО «АВАКС-Т» 

Электронная почта:  info@avacuum.ru 

Телефон:                   +7 (812) 702 82 28 

Факс:                         +7 (812) 372 55 45 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
В случае изменения контактных данных ООО «АВАКС-Т» всю необходимую информацию о 
способах связи Вы всегда сможете найти на нашем сайте http://www.avacuum.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

ПАНЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ВАКУУММЕТРА 
 

Панельное крепление вакуумметра АВ3526 производится с использованием специального 

комплекта для панельного монтажа (не входит в комплект поставки).  

 
Рис. П5.1. Габаритные размеры корпуса вакуумметра и два варианта панельного крепления  

 
Рис. П5.2. Размеры отверстий для панельного крепления (2 варианта – рис.П5.1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕСЧЕТА  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ГАЗОВ 

ТЕРМОРЕЗИСТОРНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ 

 

 Измерение величины остаточного давления в вакуумной камере терморезисторным 

манометрическим преобразователем осуществляется косвенным методом по величине 

температуры нагревательного элемента, которая зависит от теплопроводности газа и, 

соответственно, от его давления в обследуемом объеме. Теплопроводности газов могут 

существенно различаться, поэтому при измерениях необходимо учитывать поправочные 

коэффициенты. Типовые градуировочные кривые, приведенные в Приложении 4, 

соответствуют измерениям остаточного давления сухого воздуха. Коэффициенты пересчета 

для некоторых газов в диапазоне давлений, измеряемых терморезисторным вакуумметром, 

приведены в таблице П6.1. Если молекулярная масса откачиваемого газа близка к 

молекулярной массе воздуха (СO, O2 и т.п.), то поправочный коэффициент близок к единице и 

с небольшой ошибкой можно использовать градуировочные кривые, приведенные в 

Приложении 4. При существенных отличиях в молекулярных массах для получения 

информации о реальной величине остаточного давления в вакуумной камере величину 

давления, полученную при измерениях, следует помножить на коэффициент пересчета, 

приведенный в таблице П6.1. 

 

 
Таблица П6.1.  

Коэффициенты пересчета для определения остаточного давления некоторых газов 

 

Газ 
Химическая 

формула 

Коэффициент 

пересчета 
Газ 

Химическая 

формула 

Коэффи-

циент 

пересчета 

Воздух - 1 
Дифтор-

дихлорметан 

(фреон R12) 

CCl2F2 0.7 

Аргон Ar 1.5 Криптон Kr 2.1 

Водород H2 0.64 Ксенон Xe 3.0 

Гелий Не 1.1 Неон Ne 1.2 

Гексафторид 

урана 
UF6 2.6 Углекислый газ CO2 0.8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕСЧЕТА  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ГАЗОВ 

ИНВЕРСНО-МАГНЕТРОННЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ 

 

 

 

Peff = Pmes × K 
 

где: 

Peff  - давление с учетом поправочного коэффициента; 

Pmes  - давление, измеряемое прибором; 

K – поправочный коэффициент (табл. П7.1) 

 

 

 
Таблица П7.1.  

Коэффициенты пересчета для определения остаточного давления некоторых газов 

 

Газ 
Химическая 

формула 

Коэффициент 

пересчета 
Газ 

Химическая 

формула 

Коэффициент 

пересчета 

Воздух - 1 Криптон Kr 0.5 

Аргон Ar 0.8 Ксенон Xe 0.4 

Водород H2 2.4 Неон Ne 4.1 

Гелий Не 5.9    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

 

СВЯЗЬ МЕЖДУ ЕДИНИЦАМИ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ 

СИСТЕМАХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН. 

 

 

 
Па 

(Н м-2) 
мбар 

Торр 

(мм. рт. ст.) 
атм 

Па  

(Н м-2) 
1 10-2 7.5х10-3 9.87х10-6 

мбар 102 1 0.75 9.87х10-6 

Торр  

(мм. рт. ст.) 
1.33х102 1.33 1 1.32х10-3 

атм 1.01х105 1.01х103 760 1 

 

http://www.avacuum.ru/

